
Instrukcja u¿ytkowania

INFORMACJE OGÓLNE
®MLVacuCol  – probówki do podciœnieniowego pobierania krwi do badañ, dziêki œciœle okreœlonemu podciœnieniu pozwalaj¹ na 

pobieranie dok³adnych objêtoœci krwi. Wyposa¿one s¹ w korki, których kolory czytelnie okreœlaj¹ rodzaj substancji 
znajduj¹cych siê w probówkach.
Probówki  razem z:®MLVacuCol
 - ig³¹ systemow¹ (z jednym ostrzem os³oniêtym gumowym kapturkiem, s³u¿¹cym do przek³ucia korka probówki oraz 

drugim do pobrania krwi) lub wk³uciem motylkowym
 - jednorazowym uchwytem do mocowania ig³y i stabilizacji probówki
 - opask¹ uciskow¹ (staz¹)
  stanowi¹ kompletny podciœnieniowy system pobierania krwi do badañ

WYKAZ PROBÓWEK DO PODCIŒNIENIOWEGO POBIERANIA KRWI DO BADAÑ® MLVacuCol  

20
23

/9

 Wype³nienie Kod literowy odczynnika Kolor korka Uzyskiwany materia³ Przyk³adowe zastosowanie

brak  Z bia³y krew pe³na posiew krwi

przyspieszacz wykrzepiania Z czerwony surowica biochemia

przyspieszacz wykrzepiania Z ¿ó³ty surowica biochemia
i ¿el separuj¹cy

EDTA-K2/EDTA-K3 K2E / K3E fioletowy krew pe³na hematologia

EDTA-K2/EDTA-K3 K2E / K3E ró¿owy krew pe³na próby krzy¿owe

EDTA-K2 i ¿el do izolacji osocza K2E ró¿owofioletowy osocze diagnostyka wirusologiczna

3,2% roztwór cytrynianu sodu 9NC niebieski osocze koagulologia

fluorek sodu i antykoagulant FH / FE szary osocze glukoza
(heparyna sodowa lub EDTA)   

heparyna sodowa/litowa NH / LH zielony osocze biochemia

3,8% roztwór cytrynianu sodu 4NC czarny krew pe³na OB (ESR)

WYROBY UZUPE£NIAJ¥CE DO POBIERANIA KRWI DO BADAÑ DOSTÊPNE W OFERCIE MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.:
 - ig³y
 - uchwyty i adaptery
 - wk³ucia motylkowe z wê¿ykiem
 - stazy
 - pojemniki na odpady medyczne o ró¿nych pojemnoœciach

Wszystkie elementy niezbêdne do pobrania krwi powinny zostaæ przygotowane przed przyst¹pieniem do pobierania.

PRZECHOWYWANIE PROBÓWEK
Probówki nale¿y przechowywaæ zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na opakowaniach (indywidualnym®MLVacuCol  
i zbiorczym) oraz w Instrukcji u¿ytkowania.

OGÓLNE ZASADY PRAWID£OWEGO PRZECHOWYWANIA PROBÓWEK :®MLVacuCol
 - w pozycji pionowej, korkiem do góry
 - w ch³odnym pomieszczeniu (w temperaturze 4-25°C)
 - z dala od bezpoœrednich i poœrednich Ÿróde³ ciep³a
 - z dala od Ÿróde³ œwiat³a, najlepiej w ciemnoœci
Zawarte w probówkach odczynniki s¹ przejrzyste i bezbarwne (dotyczy odczynników p³ynnych) lub bia³e/jasno-¿ó³te (dotyczy 
odczynników w postaci proszku oraz w formie rozpylonej). Nie nale¿y u¿ywaæ probówek, w których kolor odczynnika uleg³ 
zmianie.

Nie nale¿y u¿ywaæ probówek oraz akcesoriów z nieaktualn¹ dat¹ wa¿noœci, dlatego te¿ zaleca siê, aby sprawdzaæ termin 
przydatnoœci ka¿dorazowo, przed pobraniem krwi od pacjenta.
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POBIERANIE KRWI DO BADAÑ
Pobieranie próbek krwi musi zostaæ przeprowadzone przez profesjonalny, odpowiednio przeszkolony personel. Nale¿y zwróciæ 
szczególn¹ uwagê pobieraj¹c krew od dzieci lub pacjentów z ma³ymi b¹dŸ kruchymi ¿y³ami.
Poni¿sze zalecenia nale¿y traktowaæ jedynie jako przypomnienie skierowane do wykwalifikowanego personelu.

1. Zdj¹æ nasadkê ochronn¹ z ig³y wewnêtrznej. W celu rozerwania plomby zabezpieczaj¹cej ig³ê obie czêœci os³ony nale¿y 
zdecydowanym ruchem:
 – wygi¹æ w dwóch przeciwnych kierunkach, aby rozci¹gn¹æ 

perforacjê
 – obróciæ w dwóch przeciwnych kierunkach, aby j¹ zerwaæ

2. Wkrêciæ ig³ê w uchwyt do momentu a¿ g³ówka gwintu ig³y 
oprze siê o ko³nierz uchwytu.

 UWAGA! Z³e zamontowanie ig³y nie pozwoli
na pe³ne przebicie korka probówki oraz nie bêdzie 
mo¿liwe wykonanie pobrania próbki krwi.

3. Jeœli zachodzi taka koniecznoœæ, za³o¿yæ opaskê uciskow¹ 
(stazê) na ramiê, nie zaciskaj¹c jej. Wybraæ miejsce wk³ucia
i zdezynfekowaæ skórê, pozwalaj¹c na odparowanie œrodka 
dezynfekuj¹cego.

4. W przypadku u¿ywania stazy, zacisn¹æ j¹, powoduj¹c lekk¹ 
hemostazê. Zdj¹æ nasadkê ochronn¹ z ig³y zewnêtrznej i przy 
wyprostowanym, skierowanym do do³u ramieniu i przed-
ramieniu pacjenta wprowadziæ ig³ê w ¿y³ê ruchem od do³u ku 
górze. Uchwyt nale¿y trzymaæ jak najbardziej równolegle
i przylegaj¹co do przedramienia.

5. Umieœciæ probówkê  w uchwycie unikaj¹c utraty ®MLVacuCol
podciœnienia poprzez przypadkowe przek³ucie. Popchn¹æ do 
koñca probówkê tak, aby ig³a wewnêtrzna przebi³a gumowy 
korek. Nale¿y przycisn¹æ probówkê kciukiem, zapewniaj¹c
w ten sposób ca³kowite dzia³anie podciœnienia.

 UWAGA! Jeœli w korku probówki znajduje siê odczynnik 
nale¿y go delikatnie strz¹sn¹æ do wnêtrza probówki.

6. Z uwagi na zalecany jak najkrótszy czas hemostazy podczas 
pobierania krwi zaleca siê poluzowanie opaski uciskowej (stazy) 
ju¿ podczas nape³niania pierwszej probówki. Jednak, to 
profesjonalny personel powinien podj¹æ decyzjê o momencie 
poluzowania lub odpiêcia stazy, na podstawie prêdkoœci 
nap³ywania krwi  do pierwszej pobranej probówki. 
Nape³niæ probówkê do objêtoœci nominalnej. W trakcie pobierania krwi do ostatniej probówki zdj¹æ opaskê (stazê). Podczas ca³ej 
procedury nie nale¿y dopuszczaæ do kontaktu miêdzy zawartoœci¹ probówki a korkiem lub koñcem ig³y wewn¹trz probówki. 
Ca³kowity czas zaciœniêcia stazy nie powinien byæ d³u¿szy ni¿ 1 minuta!

 UWAGA! Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e os³onka ig³y w uchwycie przecieknie. W celu zminimalizowania ryzyka zaka¿enia, 
nale¿y stosowaæ podstawowe zasady bezpieczeñstwa pracy z materia³em potencjalnie zakaŸnym.

 Jeœli do probówki nie nap³ynê³a odpowiednia iloœæ krwi, zaleca siê nastêpuj¹ce postêpowanie w celu pozyskania w³aœciwej 
objêtoœci:

 a) ponownie umieœciæ probówkê w uchwycie upewniaj¹c siê, ¿e ig³a przebi³a korek. Probówkê zawsze nale¿y 
przytrzymywaæ przyciskaj¹c j¹ kciukiem, zapewniaj¹c w ten sposób dzia³anie podciœnienia

 b) upewniæ siê, ¿e ig³a jest umieszczona w ¿yle we w³aœciwy sposób
 c) jeœli krew nadal nie nap³ywa, nale¿y wyj¹æ probówkê i zastosowaæ now¹
 d)  jeœli krew nadal nie nap³ywa, wyj¹æ i wyrzuciæ ig³ê. Procedurê pobierania krwi rozpocz¹æ ponownie

 UWAGA! Probówki tych samych wymiarów o mniejszej pojemnoœci nape³niaj¹ siê wolniej ni¿ te o wiêkszej 
pojemnoœci, w zwi¹zku z czym istotne jest odczekanie z wyjêciem probówki z uchwytu do momentu jej ca³kowitego 
nape³nienia.

7. Po zakoñczonym pobraniu wyj¹æ probówkê z uchwytu ³agodnym, powolnym ruchem, aby umo¿liwiæ gumowemu 
kapturkowi nasuniêcie siê na ig³ê i tym samym unikn¹æ wycieku krwi. Wymieszaæ probówkê jednokrotnie, po pobraniu 
krwi, a nastêpnie od³o¿yæ j¹ do statywu i umieœciæ w uchwycie kolejn¹ probówkê wg zalecanej kolejnoœci pobierania.

8. Po zakoñczeniu pobierania krwi do ostatniej probówki usun¹æ ig³ê z ¿y³y. Nie zak³adaæ nasadki ochronnej na ig³ê ani nie 
oddzielaæ ig³y od uchwytu. Wyrzuciæ je do odpowiedniego pojemnika na odpady medyczne.
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ZALECANA KOLEJNOŒÆ POBIERANIA KRWI
Wed³ug wytycznych  EFLM-COLABIOCLI "Recommendation for venous blood sampling" - wersja 1.1 czerwiec 2018 oraz 
zaleceñ KIDL 2018 krew nale¿y pobieraæ do plastikowych probówek w nastêpuj¹cej kolejnoœci:
1. Probówki bez zawartoœci, na posiew
2. Probówki do badañ koagulologicznych w osoczu
3. Probówki do oznaczania OB (ESR)
4. Probówki do pozyskiwania surowicy, z przyspieszaczem wykrzepiania lub bez, z ¿elem separuj¹cym lub bez
5. Probówki do pozyskiwania osocza z heparyn¹, z ¿elem separuj¹cym lub bez
6. Probówki do badañ hematologicznych z EDTA-K2/EDTA-K3
7. Probówki do prób krzy¿owych z EDTA-K2/EDTA-K3
8. Probówki do izolacji osocza z EDTA-K2 i ¿elem
9. Probówki do oznaczania poziomu glukozy i mleczanów

WIROWANIE
Przed rozpoczêciem wirowania nale¿y upewniæ siê, ¿e probówki zosta³y odpowiednio umieszczone w gniazdach wirówki.

* Rekomendacja dotycz¹ca odpowiedniego przygotowania próbki w celu unikniêcia b³êdnych wyników badañ.
** PRP / PPP / PFP – osocze bogatop³ytkowe/niskop³ytkowe/wolne od p³ytek krwi

9. Po zakoñczeniu procedury pobierania krwi, niezw³ocznie wymieszaæ zawartoœæ wszystkich probówek, delikatnie je 
odwracaj¹c ruchem góra-dó³, co najmniej 4 razy. NIE WSTRZ¥SAÆ.

 UWAGA! Po przek³uciu na powierzchni korków mo¿e znajdowaæ siê krew. Aby zminimalizowaæ ryzyko zaka¿enia 
nale¿y postêpowaæ zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa podczas pracy z materia³em potencjalnie zakaŸnym.

W probówkach do badañ koagulogicznych, zawieraj¹cych cytrynian sodu, proporcje pomiêdzy krwi¹, a antykoagulantem 
musz¹ byæ szczególnie dok³adne w celu zapewnienia prawid³owoœci badania.
Dlatego u¿ywaj¹c do pobrania wk³ucia motylkowego z wê¿ykiem nale¿y pamiêtaæ, aby przed pobraniem krwi do probówki
z cytrynianem sodu pozbyæ siê powietrza z wê¿yka pobieraj¹c krew do innej probówki.
W przypadku probówek do oznaczania poziomu glukozy zaleca siê wykonanie badania w jak najkrótszym czasie po pobraniu krwi.
W przypadku pobierania kilku próbek krwi z jednego wk³ucia nale¿y œciœle przestrzegaæ podanej poni¿ej kolejnoœci probówek 
tak, aby unikn¹æ wzajemnego oddzia³ywania miêdzy ró¿nymi antykoagulantami.
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Rodzaj probówki

Czas 
krzepniêcia
(minuty)*

Zalecana prêdkoœæ 
wirowania

(RCF)

Czas 
wirowania
(minuty)

Kolor korka

  probówki bez zawartoœci, na posiew nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy bia³y

  probówki do pozyskiwania surowicy 10÷30 1100÷1500 g 10 czerwony

  probówki do pozyskiwania surowicy z ¿elem 
  separuj¹cym

10÷30 1800 g 10 ¿ó³ty

  probówki do badañ hematologicznych
  z EDTA-K2/EDTA-K3 

nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy fioletowy

  probówki do prób krzy¿owych z EDTA-K2/EDTA-K3 nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy ró¿owy

  probówki do izolacji osocza z EDTA-K2 i ¿elem nie dotyczy 1200÷1500 g 10 ró¿owofioletowy

  probówki do badañ koagulologicznych
  z cytrynianem sodu

nie dotyczy
**PRP: 150 g

PPP: 1500÷2000 g
PFP: 2500÷3000 g

5
10
25

niebieski

  probówki do oznaczania poziomu glukozy i mleczanów nie dotyczy 1100÷1300 g 10 szary

  probówki do pozyskiwania osocza z heparyn¹ sodow¹
  lub litow¹

nie dotyczy 2000÷3000 g 15 zielony

  probówki do oznaczania OB (ESR) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy czarny

UWAGA! Tam gdzie ono jest wymagane, zalecane jest odwirowanie probówek, niezale¿nie od ich rodzaju, maksymalnie 
do 2h od pobrania krwi. W zale¿noœci od wra¿liwoœci oznaczanego analitu, przed³u¿ony kontakt komórek krwi z osoczem 
lub surowic¹, mo¿e byæ przyczyn¹ nieprawid³owoœci w wynikach uzyskiwanych podczas analiz.

ZALECENIA DOTYCZ¥CE PROBÓWEK Z ¯ELEM
Wytworzona bariera ¿elowa jest bardziej stabilna w przypadku wirowania probówek w urz¹dzeniach z rotorami horyzontalnymi 
ni¿ z rotorami k¹towymi.
Wirowanie powinno odbywaæ siê w temperaturze 15 - 24°C.
Nie zaleca siê ponownego wirowania probówek, je¿eli dosz³o ju¿ do wytworzenia bariery ¿elowej. Ponowne wirowanie 
probówek mo¿e przyczyniæ siê do uszkodzenia powsta³ej bariery, co mo¿e spowodowaæ oddzielanie siê cz¹stek ¿elu
i pojawienia siê ich w surowicy lub osoczu.
Przed wys³aniem probówek poczt¹ lub za pomoc¹ systemu poczty pneumatycznej, po wirowaniu probówki z ¿elem powinny 
przez 1 godzinê pozostawaæ w pozycji pionowej.



 WYTWÓRCA: MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o., ul. Ga³czyñskiego 8, 05-090 Raszyn

tel.: 22 720 35 04, fax: 22 846 29 26, e-mail: mlp.biuro@medlab-products.com.pl, www.medlab-products.com.pl

Probówki do podciœnieniowego systemu pobierania krwi  s¹ wyrobami do diagnostyki in vitro spe³niaj¹cymi wymagania dyrektywy IVD ®MLVacuCol
98/79/WE UE oraz Ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych i tym samym oznakowane s¹ znakiem CE

Wyrób jednorazowego
u¿ytku

U¿ywaæ w podanym
zakresie temperatur

Wyrób do diagnostyki in vitro

Numer fabryczny

Wyrób sterylny

Termin przydatnoœci

Data wytworzenia

Probówki spe³niaj¹ wymagania
Dyrektywy 98/79/WE UE

PROBÓWKI DO OZNACZANIA OB (ESR) METOD¥ LOGARYTMICZN¥
1. Bezpoœrednio po pobraniu odwróciæ probówkê minimum 5 razy, aby wymieszaæ próbkê. NIE WSTRZ¥SAÆ.
2. Przygotowaæ statyw w³aœciwy dla danego rodzaju probówek. Dla probówek na 1,28 ml krwi nale¿y u¿yæ statywu

o symbolu katalogowym 34ML-13LG-R, a dla probówek na 1,6 ml krwi o symbolu 34ML-16LG-R.
3. Umieœciæ probówkê pionowo w statywie tak, aby kreska „0” na górze skali pokrywa³a siê z doln¹ czêœci¹ menisku krwi

na granicy powietrza i krwi. NALE¯Y PAMIÊTAÆ, ABY PONOWNIE WYMIESZAÆ PRÓBKÊ BEZPOŒREDNIO PRZED 
UMIESZCZENIEM PROBÓWKI W STATYWIE.

4. Odczekaæ 30 minut i odczytaæ ze skali logarytmicznej wartoœæ pomiaru dla 1 godziny Westergrena.

PROBÓWKI DO OZNACZANIA OB (ESR) METOD¥ LINIOW¥
1. Bezpoœrednio po pobraniu odwróciæ probówkê minimum 5 razy, aby wymieszaæ próbkê. NIE WSTRZ¥SAÆ.
2. Zdj¹æ korek wed³ug poni¿szej instrukcji, po czym p³ynnym ruchem wcisn¹æ rurkê do dna probówki. NALE¯Y PAMIÊTAÆ, 

ABY PONOWNIE WYMIESZAÆ PRÓBKÊ (PRZED ZDJÊCIEM KORKA Z PROBÓWKI) BEZPOŒREDNIO PRZED 
UMIESZCZENIEM RURKI W PROBÓWCE.

3. Umieœciæ probówkê z rurk¹ pionowo w statywie do nastawiania OB.
4. Odczekaæ 1 godzinê i odczytaæ ze skali liniowej wartoœæ pomiaru.
 

ZDEJMOWANIE I PONOWNE ZAK£ADANIE KORKA
W przypadku koniecznoœci otworzenia probówki nale¿y œciœle stosowaæ siê do poni¿szych zaleceñ.
 Zdejmowanie korka
1. Trzymaj¹c probówkê jedn¹ rêk¹ w pozycji pionowej umieœciæ kciuk pod korkiem.
2. Drug¹ rêk¹ przekrêciæ korek równoczeœnie popychaj¹c go kciukiem w górê do momentu jego 

poluzowania.
 UWAGA: Nie u¿ywaæ kciuka do zdjêcia korka z probówki. Aby zapobiec kontaktowi

z zawartoœci¹ probówki, nale¿y odsun¹æ kciuk wypychaj¹cy w górê korek w momencie 
poluzowania siê korka.

3. Zdj¹æ korek z probówki.
 UWAGA: Istnieje znikome ryzyko od³¹czenia siê kolorowej os³onki od gumowej czêœci 

korka. W takim przypadku nie nale¿y ponownie zak³adaæ os³onki. Gumow¹ czêœæ korka 
nale¿y ostro¿nie wyj¹æ z probówki.

 Ponowne zak³adanie korka
4. Na³o¿yæ korek na probówkê do pierwszego wyczuwalnego oporu.
5. Wcisn¹æ ruchem obrotowym korek do wyraŸnie wyczuwalnego oporu (zauwa¿alny efekt lekkiego zatrzaœniêcia).
 UWAGA: Przy prawid³owym wciœniêciu korek mo¿e siê obracaæ, ale nie bêdzie mo¿liwe jego dalsze wciœniêcie

do probówki. Korek musi byæ prawid³owo wciœniêty do probówki, aby probówka z zawartoœci¹ pozosta³a 
bezpiecznie zamkniêta podczas jej transportu i badañ krwi.

 

OGRANICZENIA
Objêtoœæ krwi zaznaczona na probówce mo¿e siê ró¿niæ od objêtoœci krwi rzeczywiœcie pobranej w zale¿noœci od usytuowania 
laboratorium (wysokoœci nad poziomem morza), temperatury otoczenia, ciœnienia barometrycznego, czasu jaki up³yn¹³
od daty produkcji probówki, ciœnienia ¿ylnego, lepkoœci krwi i techniki pobierania. W przypadku probówek o takich samych 
rozmiarach, ale o mniejszej objêtoœci nominalnej nape³nianie probówek mo¿e odbywaæ siê wolniej ze wzglêdu na mniejsz¹ 
zawartoœæ podciœnienia. Podciœnienie w probówkach zosta³o wytworzone dla zestandaryzowanych warunków pobierania krwi: 
ciœnienia atmosferycznego 1010 hPa i temperatury otoczenia 20°C.
 

ETYKIETA NA OPAKOWANIU JEDNOSTKOWYM ZAWIERA NASTÊPUJ¥CE INFORMACJE

Instrukcjê u¿ytkowania probówek  do podciœnieniowego pobierania krwi do badañ znajdziecie Pañstwo na naszej stronie ®MLVacuCol
(www.medlab-products.com.pl), w zak³adce „Informacje u¿ytkowe - Instrukcje u¿ytkowania”.
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